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Boletim Definitivo
AMOSTRA N°: 4941 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 19/11/2018
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto
MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigdo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
André Camara

LOCAL DE COLHEITA: Santa Barbara - Pogo Grande - 0002

DATA COLHEITA:  19/11/2018 HORA COLHEITA: 10:40

INDICAGOES Tomeira lava loiga

DO ROTULO:

ACONDICIONAMENTO Frasco de Plastico estéril 250 mL ¢/ tiossulfato de sadio

DA AMOSTRA:

DATA INICIO:  19/11/2018 DATA CONCLUSAO:  27/11/2018

Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado

Cloro livre (Det. no local) Colorimetria - ME-22 rev.05 de - 0,30 mg/L Ci2
11/11/2016

Colheita de amostras para andlise de parametros PT-06 rev.09 de 18-12-2017,; ISO - -

fisico-quimicos 5667-5:2006

Contagem de Escherichia coli Método de filtragdo por membrana - 0 0 col/100mL
1SO 9308-1:2014

Contagem de bactérias coliformes Método de filtragdo por membrana - 0 0 col/100 mL
ISO 9308-1:2014

Colheita de amostras para anélise de pardmetros PT-06 rev.09 de 18-12-2017; ISO - -—

microbiolégicos 19458:2006

a) Os valores paramétricos s&o estabelecidos pelo Decreto Lei 306/2007 e posteriores alteragdes.

De acordo com o Decreto Lei 152/2017, recomenda-se que a concentracdo de cloro residual livre esteja entre 0,2 e

0,6 mg/L e néo € desejavel que o niumero de colénias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.

Observagdes:

Tipo de Controlo: CR1

APRECIACAO: Todos os parametros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007, e
posteriores alteragbes.

0 ensaio assinalado com * ndo est4 Incluido no &mbito da acreditagso. Ponta Delgada, 29 de novembro de 2018
O ensaio assinalado com # foi subcontratado e ndo é acreditado.

0 ensaio assinalade com ## foi subcontratado e é acreditado.

LQ = Limite de Quantificagéo / LD = Limite de Detecgao

Os resultados expressos em Col. (coldnias) sdo equivalentes aos dos expressos em ufc
(unidades formadores de colénias).

Os pareceres ou opinides expressas neste documento, ndo estdo inciuidos no 4mbito da acreditagio.
Toda a informagao contida no cabegalho esta fora do ambito da acreditagéo. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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