Ag roleico Agores BOLETIM DE ANALISE N°: 2019_4551_Agores

Laboratério R
de Andlises Quimicas : f

" . i e N
e Bacteriolégicas, Lda acreditagdo

Caminho do Pice do Funcho

N° 38 Faja de Baixo L0650
9500-435 Ponta Delgada ISO/IEC 17025
Agores Ensaios
Tel.: 296 308 455

Fax.: 296 308 459

E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 4551 Versio: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIQ: 26/08/2019
CLIENTE: Cadmara Municipal de Vila do Porto
MORADA: Largo Nossa Sr?. Conceigéo - Vila do Porto

9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Rita Martins

LOCAL DE COLHEITA: Santo Espirito-() - Calheta- -

DATA COLHEITA: 26/08/2019 HORA COLHEITA: 11:57

INDICAGOES  José Eduardo - cozinha

DO ROTULO:

ACONDICIONAMENTO

DA AMOSTRA:

DATA INICIO:  26/08/2019 DATA CONCLUSAO:  02/09/2019

Parametro Método de Analise Limite Leti a) Resultado

Cloro livre (Det. no local) Colorimetria - ME-22 rev.05 de - < 0,10 (LQ) mg/L CI2
11/11/2016

Colheita de amostras para analise de parametros PT-06 rev.10 de 04/02/2019; ISO - -

fisico-quimicos 5667-5:2006

Contagem de Escherichia coli Método de filtrag&o por membrana - 0 0 col/100mL
ISO 9308-1:2014

Contagem de bactérias coliformes Método de filtragdo por membrana - 0 0 col/100 mL
1SO 9308-1:2014

Colheita de amostras para analise de parametros PT-06 rev.10 de D4/02/2019; ISO -— —

microbiologicos 19458:2006

a) Os valores parametricos séo estabelecidos pelo Decreto Lei 306/2007 e posteriores alteragdes.

De acordo com o Decreto Lei 152/2017, recomenda-se que a concentragdo de cloro residual livre esteja entre 0,2 e

0,6 mg/L e nado é desejavel que o numero de colénias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.

Observagodes:

Tipo de Controlo:  CR1

APRECIAGAOQ: Todos os parametros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007, e
posteriores alteracdes.
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