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Boletim Definitivo
AMOSTRA N°: 4421 Versdio: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 24/10/2017
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto

MORADA: Largo Nossa Sr*. Conceigdo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto

PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Teresa Pimentel

LOCAL DE COLHEITA: Vila do Porto - Zona Baixa - Rua Tedfilo Braga-

DATA COLHEITA:  23/10/2017 HORA COLHEITA: 12:50

INDICAGOES  Tomeira

DO ROTULO:

ACONDICIONAMENTO Frasco Vidro Esterilizado 500m! (Microbiolg)

DA AMOSTRA:

DATAINICIO: 24/10/2017 DATA CONCLUSAO:  27/10/2017

Parametro Método de Anilise Limite Lel a) Resultado

Cloro livre (Det. no local) Colorimetria - ME-22 rev.04 de — 0,24 mg/L CI2
28/02/2016

Colheita de amostras para analise de parmetros PT-06 rev.08 de 25-01-2017; I1SO — -

fisico-quimicos 5667-5:2006

Contagem de Escherichia coli Método de filtrag8o por membrana - 1] 0 col/100mL
1SO 9308-1:2014

Contagem de bactérias coliformes Meétodo de filtragdo por membrana - 0 0 col/100 mL
ISO 9308-1:2014

Colheita de amostras para andlise de parmetros PT-06 rev.08 de 25-01-2017; ISO — -

microbiolégicos 19458:2006

a) Os valores paramétricos séo definidos no Decreto Lei 306/2007.

De acordo com o Decreto Lei 306/2007, recomenda-se que a concentracdo de cloro residual livre esteja entre 0,2 e
0,6 mg/L e néo é desejavel que o nimero de colénias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.
Observagdes:

Tipo de Controlo:  CR1

APRECIAGAO: Todos os pardmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007.

O ensalo assinalado com * ndio esté incluido no &mbkto da acreditagdo. Ponta Delgada, 31 de outubro de 2017
o I inalado com # fol subcontratado e nio é acreditado.

o it inalado com ## fol sub do e é acreditado.

LQ = Limite de Quantificaglio / LD = Limite de Detecglio

Os resultados expressos em Col. {coléni ) sdio equl aos result am ufe
(unidades formadores de colénias).

Os pareceres ou opinibes neste doct néio estio incluidos no &mbito da acreditago.

Toda a inf ¢dio contida no cabegalho esté fora do &mbito da acreditagdo. Directora Técnica
Rita de Lacerda Martins
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